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Immunsuppressiva-Medikamentenspiegelmessung – reine
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Immunosuppressant drug monitoring: a routine undertaking?
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Zusammenfassung
Die Erfassung von Immunsuppressivaspiegel ist eine der
anspruchsvollsten Medikamentenspiegelmessungen in der
klinischen Routine. Die vergangenen Jahre haben eine Reihe
von technologischen Fortschritten gebracht. Neben neuen
immunologischen Analysesystemen hat sich die LC-MS/MS
zu einem fixen Bestandteil des Geschehens entwickelt. Der
vorliegende Beitrag soll helfen, Vor- und Nachteile der unter-
schiedlichen Assayformate zu erkennen. UKNEQAS-Ring-
versuchsergebnisse werden zur vergleichenden Assay-
beurteilung herangezogen.
Schlu¨sselwo¨rter: Immunoassays; Immunsuppressiva; LC-
MS/MS; Medikamentenspiegelmessungen; Ringversuche;
Tandem-Massenspektrometrie.
Abstract
The quantitative assessment of immunosuppressant drug lev-
els is still one of the most challenging therapeutic drug mon-
itoring procedures in clinical routine. During the past years,
several technical developments matured to useable methods.
In addition to immunoassays, liquid chromatography-tandem
mass spectrometry has become a key method in immuno-
suppressant therapeutic drug monitoring. This overview
should aid in understanding the advantages and disadvantag-
es of the various assays and methods. UKNEQAS proficien-
cy testing results are used for an inter-assay comparison
approach.
Keywords: immunoassays; immunosuppressant drugs;
liquid chromatography-tandem mass spectrometry (LC-MS/
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MS); proficiency testing; tandem mass spectrometry; thera-
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Einleitung
Es ist unbestreitbar und muss daher an dieser Stelle auch
nicht weiter ausgefu¨hrt werden, dass die Medikamentenspie-
gelmessung (TDM, therapeutic drug monitoring) immunsup-
primierender Medikamente eine zentrale Rolle in der dia-
gnostischen Versorgung von Transplantatempfa¨ngern spielt.
Von den ersten post-operativen Tagen bis zur ambulanten
Nachsorge langja¨hrig stabil transplantierter Patienten hat das
Immunsuppressiva-TDM einen entscheidenden Anteil an den
in den vergangenen Jahren beobachteten steigenden Organ-
und Empfa¨ngeru¨berlebenszeiten w1–5x, wenngleich die Pro-
blematik des chronischen Organversagens (chronic allograft
failure, CAF) und das Auftreten von massiven Langzeit-
Nebenwirkungen weiterhin ungelo¨ste Probleme darstellen
w6–8x.
Was aus der Sicht des Laboratoriums weniger klar ist
und bei Betrachtung des in den letzten Jahrzehnten bereits
Geleisteten auch leicht in Vergessenheit geraten kann, ist die
sich durch die Konfrontation mit neuen Technologien immer
wiederkehrende Frage, mit welchen Mitteln ein den klini-
schen Bedu¨rfnissen ideal angepasstes Monitoringprogramm
erbracht werden soll. Die zu treffende Assaywahl wird sich
zwar in der Regel prima¨r nach den lokalen Gegebenheiten
und der Ausstattung des Laboratoriums richten, andererseits
ist nicht zu vergessen, dass selbstversta¨ndlich ein Verfahren
zu wa¨hlen ist, welches hinsichtlich der Datenqualita¨t den
Anspru¨chen der Aufgabenstellung gewachsen ist.
Wie auch bei der Erfassung vieler anderer Medikamente,
stehen dem Analytiker beim Immunsuppressiva-TDM in der
Hauptsache immunologische oder chromatographische Ver-
fahren zur Verfu¨gung. Wa¨hrend die Realisierung der immu-
nologischen Verfahren die Doma¨ne der großen industriellen
Hersteller ist und zu einer Reihe von mehr oder weniger
automatisierten IVD-CE w9x zertifizierten Assayapplikatio-
nen auf Hoch-Durchsatz-Maschinen gefu¨hrt hat, wird bei der
chromatographischen Analyse zumeist mangels Alternative
das Heil in Eigenentwicklungen gesucht. Hier hat gerade in
den letzten Jahren die LC-MS/MS – der Einsatz von Tan-
dem-Massenspektrometrie (MS/MS) als Detektor in der
Flu¨ssig-Chromatographie (LC) – einen fulminanten Auf-
schwung genommen w10–13x; eine Entwicklung, welche den
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bereits weit verbreiteten Einsatz dieser Technologie in der
pharmazeutischen Industrie widerspiegelt. So wurde bei-
spielsweise im Bereich der Immunsuppressiva die erst
wenige Jahre zuru¨ckliegende klinische Erprobung und Markt-
einfu¨hrung von Everolimus (Zulassung 2004) bereits von
LC-MS/MS-basierenden Spiegelmessungen (und daraus
abgeleiteten therapeutischen Bereichen) begleitetet, wa¨hrend
bei den in den 1990ern zur Marktreife gebrachten Medika-
menten Tacrolimus und Sirolimus (Zulassung 1996 bzw.
2001) noch Immunoassays zur Spiegelu¨berwachung entwi-
ckelt worden sind.
Der vorliegende U¨ bersichtsbeitrag wird versuchen, die
generellen Vor- und Nachteile der Analyse-Plattformen auf-
zuzeigen. Neben kurzen methodischen Abrissen werden
grundsa¨tzliche Probleme der Messplattformen beleuchtet und
mit Beispielen aus Praxis und Literatur untermauert. Da
Immunsuppressiva-TDM technologisch gesehen nicht iso-
liert betrachtet werden kann und soll, wird dabei auch auf
andere Beispiele aus dem TDM und aus der quantitativen
Analyse endokriner Metabolite eingegangen.
Anforderungen
Ein geringer therapeutischer Quotient, daraus resultierende
enge therapeutische Bandbreiten (Faktor rund 2–5), dras-
tische Nebenwirkungen bei Verlassen derselben
(Abstoßungsgefahr bzw. toxische Nebenwirkungen), massive
Arzneimittel-Interaktionen sowie die hohe intra- und interin-
dividuelle Variabilita¨t bei der Verstoffwechselung und der
daraus resultierende Verlust der Dosis-Expositionsbeziehung
erfordern eine engmaschige Kontrolle der Vollblut-Medika-
mentenspiegel bei der Therapie mit Cyclosporin A, Tacroli-
mus, Sirolimus, Everolimus und des Serum-
Medikamentenspiegels der Mycophenolsa¨ure. Speziell in den
ersten Wochen nach der Transplantation gestaltet sich die
Dosisfindung oftmals schwierig. Entsprechend wird von den
Klinikern eine zeitnahe Befunderstellung gefordert; total
turnaround – Zeiten von maximal 3 bis 4 Stunden sind typi-
scherweise erwu¨nscht. Die Messungen haben pra¨zise und
richtig zu sein; nur mo¨glichst geringe laborinterne Fehler –
eine mo¨glichst vernachla¨ssigbare Unrichtigkeit und eine
geringe Ungenauigkeit – erlauben es, Dosisanpassungen bei
einem engen therapeutischen Zielbereich vorzunehmen. So
ist zum Beispiel bei einem Everolimus Spiegelwert von
C0s5 ng/mL (empfohlener therapeutischer Bereich 3 bis
8 ng/mL) w14, 15x und einem relativen Messfehler von
VKs10% (inter-assay VK) die fu¨r die klinische Entschei-
dungsfindung relevante kritische Differenz (Dkrit ;2,8*SD
fu¨r p-0,05) w16x noch ohne Beru¨cksichtigung der biologi-
schen Variabilita¨t bereits Dkrit ;1,4 ng/mL, womit das the-
rapeutische Band bereits zu rund 55% abgedeckt ist.
Wenn zu dieser in der Praxis durchaus ga¨ngigen Mess-
wertstreuung noch systematische (z.B. Kalibrationsbias) und
intra-individuelle (biologische) Variabilita¨t hinzukommen,
sind derartige Analysen-Plattformen den klinischen Anspru¨-
chen nicht mehr gewachsen w17, 18x. Wenig pra¨zise (hohe
Variabilita¨t der Ergebnisse) und schlecht kalibrierte (syste-
matischer Methodenbias) Mess-Systeme lassen innerhalb
der Schranken des therapeutischen Bereiches keinen Spiel-
raum fu¨r therapeutische Interventionen, wie z.B. Dosis-
anpassungen.
Die zusa¨tzliche Anforderung aufgrund von modernen
Therapieschemata (z.B. Kombinationstherapien, Dosisreduk-
tion bei partieller immunologischer Toleranz) w19, 20x nie-
drigere Medikamentenspiegel korrekter als in der
Vergangenheit messen zu mu¨ssen, stellt eine Herausforde-
rung dar, der sich kommerzielle Anbieter und Hersteller von
,,in house assays‘‘ gleichermaßen stellen mu¨ssen. Generell
kann angemerkt werden, dass therapiegerechte Immunsup-
pressivaspiegel (LC-MS/MS Werte) -3 ng/mL fu¨r Tacroli-
mus, Sirolimus und Everolimus bzw. -75 ng/mL fu¨r
Cyclosporin A keine Seltenheit mehr darstellen. Um dem
gerecht zu werden, wird, z.B. in einem rezenten Konsensus-
dokument fu¨r Tacrolimus-TDM, gefordert, dass Testsysteme
ein Quantifizierungslimit (funktionelle Sensitivita¨t) von
zumindest 1 ng/mL aufweisen mu¨ssen w21x. Es ist davon
auszugehen, dass a¨ltere Konsensusdokumente in na¨herer
Zukunft analoge Adaptationen erfahren werden w22, 23x.
Neue Immunoassays – neue Hoffnungstra¨ger?
Die Verwendung von Immunoassays zur quantitativen Erfas-
sung kleiner organischer Moleku¨le (Medikamente, Drogen,
endogene Analyte) wirft eine Reihe von analytischen Pro-
blemen auf, welche nicht immer befriedigend gelo¨st werden
ko¨nnen. In vielen Fa¨llen – die anfu¨hrbaren Beispiele reichen
weit u¨ber die Immunsuppressiva hinaus – sorgen schlecht
ausgewa¨hlte oder ungenu¨gend entwickelte Antiko¨rper fu¨r die
zusa¨tzliche Erfassung strukturell a¨hnlicher Analyte. Dazu
za¨hlen Metabolite der Zielsubstanz (z.B. hydroxylierte Cyclo-
sporin A Metabolite w17x, Mycophenolsa¨ure-Glucuronide
w24, 25x, 17-OHP-sulfat in 17-OHP Assays w26x) ebenso
wie strukturelle Analoga (z.B. Cortison in Cortisol Assays
w27, 28x, Oleandrin und andere Steroide in Digoxin-Assays
w29, 30x).
Wenn eine gewisse strukturelle Streuung in der Antigen-
erkennung nicht ausdru¨cklich erwu¨nscht ist (wie es z.B.
bei toxikologischen Gruppentests der Fall ist), sorgt diese
Kreuzreaktivita¨t fu¨r unklare Analyseergebnisse (Abbildung
1). Im Vergleich zu substanzspezifischen Messverfahren wie
GC-MS, LC-MS oder enzymatischen Verfahren werden
dadurch systematisch unrichtige ho¨here Substanzspiegel vor-
geta¨uscht, welche sich aus der Erfassung des Zielanalyten
und einer in der Regel unklaren Zahl von Metaboliten/Ana-
loga zusammensetzt. Aufgrund der substanzspezifischen
Kreuzreaktivita¨ten und dem daraus resultierenden Methoden-
bias w31x kann das Analyseergebnis entsprechend schlecht
interpretiert werden; in der Folge kann es durchaus zu kli-
nischen Konsequenzen kommen w32, 33x.
Ein weiterer gravierender Nachteil von Immunoassays
besteht darin, dass die auf einer nicht-kovalenten Antiko¨rper-
Antigenwechselwirkung beruhende Analyterkennung bei
mehr oder weniger physiologischen Bedingungen stattfinden
muss. Da die Analyten aber aufgrund ihrer Lipophilie
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Abbildung 1 Globale Bias Analyse (A) und individuelles Patientenprofil (B) als Werkzeuge zur Beurteilung von Messwertabweichungen.
(A) Der Vergleich zweier Analysesysteme in der relativen Darstellung nach Bland und Altman w31x zeigt, dass der relative Messfehler u¨ber
das Kollektiv (n 3285, C0 und C2 Spiegelmessungen) eine Funktion der Messgro¨ße ist. Ferner kann eine durchschnittliche systematische
Messabweichung beobachtet werden (die LC-MS/MS-Plattform misst im Schnitt 17% tiefer als der Immunoassay). Das Kollektiv zeigt in
den klinisch relevanten Messbereichen (Talspiegel -400 ng/mL) aber eine derart breite Streuung (2S Bereich reicht von –51% bis q17%
Bias), dass eine vernu¨nftige Kommunikation eines ,,Umrechnungsfaktors‘‘ oder einer ,,Korrekturformel‘‘ nicht mo¨glich ist. (B) In indivi-
duellen Patientenprofilen zeigt sich ein außerordentlich stabiler intra-individueller Bias, die Schwankungsbreite der Messwerte, welche in
diesem Fall die gesamte post-TX Zeit bis zur ambulanten Nachsorge umfassen, ist mit 2Ss10% weitaus geringer als die globale Schwan-
kungsbreite von 2Ss34%. Mit der Kommunikation derartiger Daten ist eine ausreichende Sicherheit bei Assaywechsel eher gegeben.
zumeist an Proteine, wie z.B. Albumin oder SHBP (steroid
hormone binding protein), gebunden vorliegen bzw. in zel-
lula¨re Bestandteile eingebettet sind (z.B. Immunsuppressiva
in Erythrozytenmembranen), mu¨ssen diese vor der Erfassung
durch den Antiko¨rper aus diesen Bindungen gelo¨st werden.
Da eine Freisetzung durch Bindeprotein- oder Zell-Zersto¨-
rung aber immer unphysiologisch ist, muss in der Regel ent-
weder die Ablo¨sung durch Verdra¨ngung versucht oder auf
physiologische Messbedingungen verzichtet werden w34x.
Bei auf chromatographischen Methoden basierenden Assays
spielt dies keine Rolle, da bei unphysiologischen Bedingun-
gen gemessen wird. Daher ko¨nnen hier eine Vielzahl von
Freisetzungsstrategien verfolgt werden.
Der Einsatz von Verdra¨ngungsreaktion (wie z.B. beim
MPA-MEIA-Testformat w35, 36x) kann zu systematischen
Fehlmessungen fu¨hren, wenn sich die Bindungssta¨rke des
Analyten an das Bindungsprotein (z.B. auf Grund von Muta-
tionen) vera¨ndert. Auch hat sich vielfach gezeigt, dass es
bei einer derartigen Probenvorbereitungsstrategie unmo¨glich
ist, Messungen bei vera¨nderter Probenmatrix durchzufu¨hren.
Daher sind unter anderem Aufstockexperimente zur U¨ ber-
pru¨fung der analytischen Wiederfindung oder zum Vergleich
mit anderen Analysesystemen kaum durchfu¨hrbar.
In den vergangenen Jahren haben verschiedene Immu-
noassayhersteller neue Assay-Formate unterschiedlicher
Qualita¨t auf den Markt gebracht (Tabelle 1). Die Einfu¨hrung
von CMIA (Chemiluminescent Magnetic Microparticle
Immunoassay)-Assays fu¨r Tacrolimus, Sirolimus und Cyclo-
sporin A lo¨st FPIA (Fluoreszenz-Polarisation-Immunoassay)-
und MEIA (microparticle-enzyme-immunoassay)-Test-
formate des gleichen Herstellers ab, welche, mit diversen
analytischen Problemen behaftet, den Anforderungen des
modernen Immunsuppressiva-TDM nicht mehr genu¨gen.
So hat zum Beispiel der auf der IMX-Plattform realisierte
Tacrolimus-MEIA-Assay neben ungenu¨gender Sensitivita¨t
und einem nicht kommunizierten LOQ (limit of quantifica-
tion) w37x ein zusa¨tzliches ungewo¨hnliches analytisches
Problem gezeigt. Es konnte wiederholt nachgewiesen werden
w37–41x, dass die Messwertdifferenz des IMX II – MEIA
zur Referenzmethode LC-MS/MS vom Ha¨matokrit (HKT)
der Probe abha¨ngt. Bei pathologisch erniedrigtem HKT
(-35%) sind MEIA-Messwerte systematisch ho¨her als LC-
MS/MS-Messwerte (ein falsch hoher Tacrolimus-Spiegel
wird vorgeta¨uscht); bei normalem HKT sind MEIA-Mess-
werte systematisch tiefer als LC-MS/MS-Messwerte (Abbil-
dung 2). Die U¨ berscha¨tzungen bei niedrigem HKT ist so
gravierend, dass in tacrolimusfreien Blutproben mit ernied-
rigtem HKT (-30%) Messwerte bis zu 4,5 ng/mL (ns68;
Median 2,2 ng/mL; 95. Percentile 3,4 ng/mL) erzielt werden
konnten w37x. Der ursa¨chliche Grund fu¨r dieses Assayver-
halten ist unklar geblieben, die Konsequenzen sind jedoch
klar – die Patientenfu¨hrung mit einem derartigen TDM-
Assay ist außerordentlich schwierig; Fehlinterpretationen
sind leicht mo¨glich.
Bei dem neuen CMIA-Tacrolimustest wurde Sorge getra-
gen, dass nicht nur die mangelnde Richtigkeit bei unter-
schiedlichem HKT beseitigt worden ist, sondern dass auch
die Assaysensitivita¨t (LOQ -1 ng/mL) den Anforderungen
des neuen Konsensus-Statements entspricht w21x. Entspre-
chend gut schneidet der Test in Ringversuchen ab (siehe
unten), die Vergleichbarkeit der ermittelten Medikamenten-
spiegel mit der LC-MS/MS ist ebenfalls sehr gut (Abbildung
3A). Der neue Sirolimus-CMIA zeigt ebenfalls akzeptable
analytische Leistungsdaten w42x, wa¨hrend fu¨r den Cyclospo-
rin CMIA noch kaum Vergleichsdaten zu LC-MS/MS-Platt-
formen vorliegen. Erste Untersuchungen erlauben aber den
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Abbildung 2 Ein Methodenvergleich zwischen dem Tacrolimus IMX-II Assay (MEIA Format) und der LC-MS/MS zeigt einen auffallenden
Zusammenhang zwischen Methodenbias und Ha¨matokrit (HKT) der Probe.
Wa¨hrend bei Proben mit niedrigem HKT der MEIA-Tacrolimusspiegel u¨berscha¨tzt wird, ist bei Proben mit normalem HKT eine Spiegel-
unterscha¨tzung zu beobachten w37x.
Abbildung 3 Methodenbias einiger Immunoassays zur LC-MS/MS. Tacrolimus (A) und Sirolimus (B) Gruppenresultate der UKNEQAS-
Ringversuche aus 2008/2009.
(A) Bias der Tacrolimus Plattformen. Die Spikeproben zeigen, dass die Kalibration der MEIA- und CMIA-Plattformen an die LC-MS/MS
angepasst wurden. Entsprechend weisen die Messungen der Poolproben einen (geringen) Methodenbias auf, welcher vermutlich auf Kreuz-
reaktionen mit Tacrolimus-Metaboliten zuru¨ckzufu¨hren ist. Der ACMIA-Assay kann bereits die Zielkonzentrationen der Spikeproben nicht
wiederfinden, diese Spiegelunterscha¨tzung manifestiert sich auch in den Patienten-Poolproben. Datenbasis 10 Spikeproben (LC-MS/MS
Wert: 8,8"1,3 ng/mL), 15 Patienten-Poolproben (LC-MS/MS Wert: 8,8"0,3 ng/mL). (B) Bias der Sirolimus-Plattformen. Wa¨hrend beim
MEIA-Assay aufgrund des massiven negativen Kalibrationsbias zur LC-MS/MS der Methodenbias bei der Quantifizierung von Patienten-
pool-Proben nur gering ist, zeigt der anders kalibrierte CMIA-Assay eine deutliche U¨ berscha¨tzung der Patientenpool-Proben im Vergleich
zur LC-MS/MS. Da die relative Biasdifferenz zwischen Spike- und Poolproben praktisch ident ist (;20%), kann vermutet werden, dass
idente oder zumindest sehr a¨hnliche prima¨re Antiko¨rper zum Einsatz kommen. Datenbasis 9 Spike-Proben (LC-MS/MS Wert: 9,9"2,4
ng/mL), 12 Patienten-Poolproben (LC-MS/MS Wert: 10,5"1,8 ng/mL).
Schluss, dass es in diesem Fall ein nicht vernachla¨ssigbarer
Bias zur LC-MS/MS vorliegt w43–45x. Im Falle dieses
Assays kann daher angenommen werden, dass die Antiko¨r-
perentwicklung nicht so fortgeschritten ist wie im Fall des
Tacrolimus CMIA, fu¨r welchen offenbar ein neuer Antiko¨r-
per entwickelt worden ist w46x. Bei allen CMIA-Assays muss
kritisch angemerkt werden, dass die aus Vollblut zu erfol-
gende Probenvorbereitung fu¨r diese Testformate ausgespro-
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Abbildung 4 Zahlenma¨ßige Entwicklung der LC-MS-Untergrup-
pe des UKNEQAS-Ringversuches.
Innerhalb der letzten vier Jahre konnte ein starker Zuwachs an LC-
MS/MS-Installationen verzeichnet werden. Die rund 100 LC-MS/
MS-Zentren, welche gegenwa¨rtig Cyclosporin- und Tacrolimus-
Ringversuchsresultate kommunizieren, entsprechen ;20% bzw.
;27% des Gesamtkollektivs. Beim Sirolimus- und Everolimus-
TDM wird LC-MS/MS gegenwa¨rtig von der Mehrzahl der Ringver-
suchsteilnehmer eingesetzt (Sirolimus ;60%, Everolimus ;57%).
chen arbeitsintensiv ist (keine subjektive Verbesserung zu
den TDX-/ IMX-Formaten) und die eines LC-MS/MS-
Assays durchaus u¨bertreffen kann w47x.
Bei einem anderen ebenfalls erst relativ rezent auf den
Markt gebrachten Tacrolimus-Assay (Antibody Conjugated
Magnetic Immunoassay Testformat, ACMIA), welcher u¨ber
eine einfachere Probenvorbereitung verfu¨gt, hat es sich in
den letzten Jahren wiederholt gezeigt, dass es in seltenen
Fa¨llen zu gravierend falsch-positiven Spiegelbestimmungen
kommen kann w48–50x, welche – falls nicht durch sorgfa¨ltige
Zusammenschau der diagnostischen und klinischen Daten
oder durch Kontrolle mit einem anderen Assay entdeckt –
gravierende Folgen (z.B. Absetzen der Medikation bis zum
Einsetzen einer nachweisbaren Organ-Abstoßungsreaktion)
nach sich ziehen ko¨nnen. Wenngleich der exakte Mechanis-
mus der Sto¨rung noch nicht klar bekannt ist, so haben doch
verschiedene Kontrollexperimente zu der Annahme gefu¨hrt,
dass es sich um ein immunologisches Problem handelt. Unter
Umsta¨nden handelt es sich um heterophile Antiko¨rper; auch
konnte gezeigt werden, dass hohe Rheuma-Faktor Titer zu
falsch hohen Tacrolimus-Spiegel fu¨hren ko¨nnen w51x. Des
Weiteren zeigt dieser Assay im Ringversuch massive Proble-
me in der Richtigkeit und Genauigkeit der Analyseergebnisse
(Abbildung 3A, Tabelle 1).
Die teilweise guten Leistungsdaten neuer Immunoassays
du¨rfen aber nicht daru¨ber hinwegta¨uschen, dass all diese auf
Antigen/Antiko¨rper-Interaktionen beruhenden Messplattfor-
men generelle analytische Probleme aufweisen, von denen
einige bereits in den letzten Absa¨tzen vorgestellt worden
sind. Neben diesen analytischen Einschra¨nkungen ist der
Einsatz eines Immunoassays auch oftmals strikt auf die Ver-
wendung von unvera¨ndertem humanem Probenmaterial
beschra¨nkt, was zu Problemen bei Aufstockexperimenten
und bei der Verwendung von nicht humanen Kontroll- und
Referenzmaterialien fu¨hren kann. Die oftmals von den
Assayherstellern selbst produzierten und mit den Kits ver-
triebenen Kalibrations- und Kontrollmaterialien bestehen
allerdings vielfach auch aus nicht humanen Surrogat-Mate-
rialien. Konsequenterweise ist die Wertermittlung in diesen
Matrices oftmals mehr eine Wertezuweisung, wie Ringver-
suchergebnisse beweisen (Abbildungen 3, 4; Tabelle 1). Da
Antiko¨rper biologischen Ursprunges sind, ist mangelnde
Chargenkonstanz der Reagenzien ein weiteres nicht zu unter-
scha¨tzendes Problem. Ein plo¨tzlicher Verlust von Assaywie-
derholbarkeit und -richtigkeit kann die Folge sein. Das
mo¨gliche Vorliegen von Antiko¨rpern, welche gegen den Bin-
dungsantiko¨rper gerichtet sind (z.B. humane anti-Maus Anti-
ko¨rper, HAMA), stellt eine weitere nie auszuschließende
Gefahr beim Einsatz von Immunoassays dar. Dieses Problem
ist selbstversta¨ndlich wiederum nicht auf Immunsuppressiva-
TDM-Assays beschra¨nkt.
Spezialfall MPA – TDM
Fu¨r die U¨ berwachung der Mycophenolsa¨ure-Exposition, des-
sen Durchfu¨hrung in rezenten Konsensusdokumenten w52,
53x angeraten, aber von anderer Seite auch kritisch hinter-
fragt wird w54x, gibt es neben den ausgezeichneten, trivial
realisierbaren, aber manuell aufwa¨ndigen, chromatographi-
schen Methoden (kommerzielle HPLC-UV-Lo¨sungen ver-
fu¨gbar) sowohl zwei Immunoassays (EMIT oder CEDIA
Format), wie auch einen neuartigen Enzym-Inhibitionsassay
(EIA, Roche). Letzterer beruht auf der in vitro Inhibition
von Inosin Monophosphate Dehydrogenase II (IMPD II),
dem in vivo MPA Effektor-Enzym der MPA-Wirkung.
Rekombinantes IMPD II wird eingesetzt, um die reduktive
NADH generierende Reaktion von Inosin Monophosphat zu
Xanthosin Monophosphat zu verfolgen. Beim Vorliegen von
MPA wird die Reaktion inhibiert, die NADH-Bildung ist ver-
ringert. Beide Immunoassays weisen deutliche analytische
Probleme auf; neben eingeschra¨nkten Linearita¨ten sind auf-
grund von Kreuzreaktivita¨ten massive stark schwankende
Spiegelu¨berscha¨tzungen im Vergleich zu den chromatogra-
phischen Methoden zu beobachten w55, 56x. Der EIA hin-
gegen korreliert außerordentlich gut mit LC-Methoden w57,
58x.
LC-MS/MS – eine Routinemethode?
Das letzte Jahrzehnt hat immense technologische Entwick-
lungen im Bereich der LC-koppelbaren Massenspektrometer
gebracht – speziell im Bereich der Ionenquellen und der
Ionenselektoren w59, 60x. Das Ende der Entwicklung ist nicht
absehbar, auch die Mo¨glichkeiten bei der Automatisierung
der Anlagen und die Anbindung an moderne Labor-EDV-
Systeme sind bei Weitem nicht ausgereizt w12x. Fast jeder
der Marktfu¨hrer im Bereich der instrumentellen Bioanalytik
(z.B. AB Sciex, Agilent, Bruker, Thermo-Fisher, Waters)
verfu¨gt u¨ber ein ausreichend bestu¨cktes MS-Portfolio, um
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die LC-MS/MS-Analytik im Applikationszielbereich (Quan-
tifizierungs-Limits -1 ng/mL) zu gewa¨hrleisten. Allerdings
erlaubt die Marktbeobachtung den Schluss, dass Anbieter
dazu tendieren, die jeweils leistungsschwa¨cheren (und damit
billigeren) Gera¨te aus einer Tandem MS-Palette als hinrei-
chend sensitiv fu¨r das Immunsuppressiva-TDM darzustellen.
Leider musste festgestellt werden, dass sich diese optimisti-
sche Sichtweise beim Betrieb unter klinischen Routinebedin-
gungen oftmals nicht besta¨tigt.
Es haben sich in den letzten Jahren zwei distinkt unter-
schiedliche LC-MS/MS Gera¨tekonfigurationen als fu¨r das
Immunsuppressiva-TDM geeignet herauskristallisiert. In
allen Fa¨llen wird der chromatographischen Analyse eine
Probenvorbereitung durch Fa¨llung von zellula¨ren Bestand-
teilen und Serum-Proteine vorangestellt. Hier hat sich – a¨hn-
lich wie bei einigen Immunoassays – eine Mischung aus
einer Zink-Sulfat-Lo¨sung mit Methanol bewa¨hrt. Die nach-
folgende LC-Trennung der Analyten dient ebenfalls der Pro-
benaufreinigung. In diesem Schritt werden die Immun-
suppressiva einerseits von hydrophilen nicht gefa¨llten
Matrix-Komponenten (z.B. Zinksulfat) und andererseits von
lipophilen Matrixkomponenten (z.B. Phospholipide) abge-
trennt. Es wird dringend angeraten, fu¨r eine ausreichende
chromatographische Abtrennung von Metaboliten, welche
nachweislich Interferenzen darstellen ko¨nnen w61, 62x, zu
sorgen. Bereits mit einer einfachen einzelnen chromatogra-
phischen Stufe (LC-MS/MS) ko¨nnen hinreichend gute Assay
Ergebnisse erzielt werden. Gerade bei einer derartigen
Assay-Realisierung ist es aber unumga¨nglich, die Richtig-
keit, Genauigkeit und Sensitivita¨t des Assay an einer ausrei-
chenden Vielzahl von Patientenproben nachzuweisen w61,
62x. Der Einsatz einer ebenfalls einfach zu realisierenden
zusa¨tzlichen chromatographischen Dimension (online-SPE-
LC-MS/MS) w63, 64x stellt in unseren Augen aber zweifels-
frei den analytischen ,,State of the art‘‘ im
Immunsuppressiva-TDM dar. Fu¨r die Detektion und Quan-
tifizierung der Analyten werden nunmehr fast ausschließlich
,,Triple-Quadrupol‘‘ (Synonym Tandem) MS-Gera¨te einge-
setzt. Die Analytdetektion erfolgt im ,,Selected reaction
monitoring‘‘ (SRM, Synonym MRM)-Modus. Je nach ein-
gesetzter Instrumentation ko¨nnen Analysezeiten zwischen
zwei und vier Minuten realisiert werden.
Generell ist festzustellen, dass gegenwa¨rtig keiner der MS-
Hersteller Komplettlo¨sungen anbieten kann, welche den
hohen analytischen Anspru¨chen eines Routinelabors gerecht
werden. Keines der Massenspektrometer, geschweige denn
der komplexen LC-MS/MS Gera¨tekombinationen, ist IVD-
CE zertifiziert. Es ist in der Regel keine bidirektionale
Anbindung der MS-Steuer- und Auswertesoftware an die
Labor-EDV gegeben. Die Verwendung selbst erstellter
Skripts zur U¨ bertragung von Arbeitslisten an das MS bzw.
zur Ru¨cku¨bermittlung der Messwerte ist weiterhin eher die
Regel denn die Ausnahme. Ebenso ist bis auf wenige Aus-
nahmen (MassTrak Assay von Waters und MassTox Assay
von Chromsystems, beide mit IVD-CE Kennzeichnung) die
Herstellung der Verbrauchsmaterialien (Laufmittel, Fa¨llungs-
lo¨sungen, etc.) in den Ha¨nden des individuellen Anwenders.
Entsprechend aufwa¨ndig gestaltet sich die Etablierung und
Validierung einer lokalen LC-MS/MS Installation, welche als
Leistungsbewertungspru¨fung gestaltet, auf ga¨ngige Empfeh-
lungen und Guidelines internationaler Gremien wie CLSI
(www.clsi.org), FDA (www.fda.gov) oder ICH (www.ich.
org) zuru¨ckgreifen sollte. Bereits bei der Auswahl der Gera¨t-
schaft (Design Qualification, DQ) und der Ausstattung des
Arbeitsplatzes (Installation Qualification, IQ) sind LC-MS/
MS spezifische Anspru¨che zu beru¨cksichtigen, welche in
einem ga¨ngigen Routinelabor unter Umsta¨nden nicht einfach
zu realisieren sind w12x. Erst nach erfolgreicher Gera¨tein-
stallation (gegebenenfalls dokumentiert durch eine Operation
Qualification; OQ) kann mit der Erstellung eines Assays
begonnen werden (Performance Qualification; PQ). Die
Limitationen des Assays werden festgelegt, eine
abschließende Validierung und Risikoanalyse schließen den
mehrmonatigen Prozess der LC-MS/MS Immunsuppressiva
TDM Etablierung fu¨r gewo¨hnlich ab. Nicht zu vergessen ist,
dass aufgrund des oftmals betra¨chtlichen Methodenbias zu
immunologischen Methoden eine zumindest mehrwo¨chige
wenn nicht mehrmonatige Parallel-Messphase notwendig
sein kann, um die Zuweiser an die neuen Messwerte zu
gewo¨hnen (Abbildung 1) w64, 65x.
Das bedeutendste analytische Problem der Massenspektro-
metrie ist unter dem Schlagwort Ionenunterdru¨ckung (ion
suppression) u¨ber den engeren Anwenderkreis hinaus
bekannt geworden. Es wird gemeinhin als einer der gro¨ßten
Nachteile der Anwendung von Massenspektrometrie als
Detektor in der Bioanalytik betrachtet w66, 67x. Bei der Ionen-
unterdru¨ckung handelt es sich um verschiedene in der Ionen-
quelle (das ist das technisch komplexe Verbindungsstu¨ck
zwischen Chromatographie und Massenspektrometer w60x)
ablaufende Prozesse, welche zu einem kompletten Verlust
der Ionenbildung oder zu einer Vera¨nderung der Ionisie-
rungsausbeute der Analyt-Moleku¨le (der ,,ion yield atten-
uation‘‘) fu¨hren ko¨nnen. Gemeinsam mit dem Analyten in
der MS-Quelle befindliche Matrixbestandteile sind in
allen Fa¨llen die kausativen Agentien. Die Elution von Deter-
genzien, Salzen oder von Laufmitteln der falschen Zusam-
mensetzung (z.B. hoher Wasseranteil statt hohem Metha-
nolanteil) fu¨hrt in der Regel zu einem kompletten Zusam-
menbruch der Ionen-Bildung. Diese Effekte ko¨nnen u¨ber
dutzende Sekunden andauern und betreffen in der Regel den
Zeitraum der Elution von hydrophilen Probenanteilen
(Matrix, Probenvorbereitungslo¨sung). Zur Modulation der
Analyt-Ionenausbeute kann es jederzeit kommen, es ist nur
die zeitgleiche Elution von sto¨renden Matrixbestandteilen
(Metabolite, Xenobiotika «) notwendig. Bei Moleku¨len,
welche gute Ionen-Akzeptoren darstellen, ist mit einer Sig-
nalverminderung des beobachteten Analyten zu rechnen,
wa¨hrend Ionen-Donatoren zu einer Signalversta¨rkung fu¨hren
ko¨nnen. Da Schwankungen in der Ionenausbeute konzentra-
tionsabha¨ngige Effekte sind, unterdru¨cken ho¨her konzentrier-
te Analyte weniger stark pra¨sente Analyte. Dies ist speziell
bei nicht ausreichend selektiven LC-Methoden bzw. bei der
FIA-MS/MS (flow injection analysis MS/MS) ein nicht zu
vernachla¨ssigendes Problem.
Der Einsatz eines internen Standards (IS) kann diese
Effekte in der LC-MS/MS nur dann ausgleichen, wenn Ana-
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Abbildung 5 Relative Standardabweichungen der UKNEQAS-
Sirolimus-Ringversuchsergebnisse aufgetragen gegen das gefundene
Gruppenmittel.
Fu¨r die Abscha¨tzung der Analyserichtigkeit siehe Abbildung 3B und
Tabelle 1. Die Plattformumstellung von MEIA auf CMIA hat eine
deutliche Verbesserung der Wiederholbarkeit gebracht. Datenbasis:
23 Spikeproben aus 2009, Gruppensta¨rken: LC-MS ;100, MEIA
;50, CMIA ;25.
lyt und IS zeitgleich die Quelle des Massenspektrometers
erreichen (Koelution aus der LC) und (zumindest hinsichtlich
der Ionisierbarkeit) idente Eigenschaften aufweisen. Im All-
gemeinen ist dies bei stabil-isotopen markierten internen
Standards ausreichend gut gewa¨hrleistet w68x; wenngleich
dieses ,,Dogma der IDMS‘‘ (IDMS, isotope dilution mass
spectrometry) durch erste Fallbeispiele erschu¨ttert wird w69,
70x. Analoge Verbindungen, das sind Substanzen mit iden-
tischem Grundko¨rper und geringen Vera¨nderungen in den
Substituenten, wie z.B. RsEthyl statt Methyl, ko¨nnen auch
verwendet werden. Hier ist aber immer Vorsicht geboten,
besonders sorgfa¨ltige Validierungsexperimente werden emp-
fohlen. Im Bereich des Immunsuppressiva-TDM kann Asco-
mycin als guter analoger interner Standard fu¨r Tacrolimus
empfohlen werden, wa¨hrend bei Cyclosporin, Sirolimus und
Everolimus die Situation nicht ganz so klar ist w71–73x.
Trotz all der in den vorangegangenen Absa¨tzen geschil-
derten Mu¨hen bei der Assayetablierung und der Limitationen
der Methode ist die LC-MS/MS eine durchaus wertvolle ana-
lytische Alternative zu Immunoassays. Die Statistik der
UKNEQAS-Ringversuche (http://www.bioanalytics.co.uk),
des gro¨ßten und bedeutendsten Ringversuches im Immun-
suppressiva-TDM zeigt, dass es mittlerweile zumindest an
die einhundert operativ ta¨tige LC-MS/MS-Installationen gibt,
was einem relativen Anteil von 20 bis 50% entspricht (Abbil-
dung 4). Neben den klaren analytischen Vorteilen wie
i. Messung aller Immunsuppressiva mit einer Plattform
ii. Substanz-spezifische Analyseergebnisse
iii. bessere Assaysensitivita¨t
iv. geringe Ungenauigkeit der Ergebnisse
v. hohe Analyserichtigkeit
ko¨nnen speziell in Zentren mit mehr als 10.000 Spezimen/
Jahr finanzielle U¨ berlegungen ins Treffen gefu¨hrt werden, da
nach erfolgter Anschaffung (Kostenrahmen rund 300.000 7)
pro Analyse nur geringe laufende Kosten anfallen.
Neue Analyse – Plattformen im Spiegel der
Ringversuche
Wie oben bereits erwa¨hnt, steht fu¨r das Immunsuppressiva-
TDM neben den von DGKL (www.dgkl-rfb.de) und
INSTAND (www.instandev.de) angebotenen Ringversuchen
im europa¨ischen Bereich in erster Linie der international
außerordentlich anerkannte UKNEQAS Ringversuch mit
mehr als 500 Teilnehmern (bei Cyclosporin und Tacrolimus)
zur Verfu¨gung. Die außerordentlich hohe Dichte an Aussen-
dungen (pro Jahr 12 fu¨r Cyclosporin, Tacrolimus und Siro-
limus, 6 fu¨r Everolimus, 4 fu¨r MPA) und der regelma¨ßige
Einschluss von Patientenproben (Poolproben) machen die
UKNEQAS-Ringversuchsergebnisse zu einer wertvollen
Datenbasis, um die Leistungsfa¨higkeit der Assayplattformen
kritisch zu evaluieren. Da in der Auswertung die ga¨ngigen
Immunoassays sowie die LC-MS/MS-Plattformen zu sepa-
raten Untergruppen zusammengefasst werden, ko¨nnen diese
Vergleiche einfach vorgenommen werden. Sowohl die Ana-
lyse der Richtigkeit (Vergleich zur Einwaage bei aufgestock-
ten Proben bzw. Vergleich zur Substanz-spezifisch mes-
senden LC-MS/MS-Gruppe) wie auch die Analyse der
Streuung innerhalb einer Gruppe (Abscha¨tzung der Assay-
genauigkeit) erlauben wertvolle Ru¨ckschlu¨sse auf die
Leistungsfa¨higkeit der Mess-Systeme unter Routinebedin-
gungen.
So kann zum Beispiel fu¨r Sirolimus gezeigt werden
(Abbildung 5), dass ein prospektierter Wechsel vom MEIA
auf den CMIA Assay mit einer drastischen Verbesserung
der Assayreproduzierbarkeit bei niedrigeren Messwerten ein-
hergehen wird. Aus einer Studie ist bekannt w74x, dass es
mo¨glich ist, aus den Variationskoeffizienten der RV-
Gruppenergebnissen (Inter-Laboratory CV) die Analysege-
nauigkeit innerhalb eines einzelnen Labors (Intra-Laboratory
CV) abzuscha¨tzen, ohne selbst derartige Unter-
suchungen anstellen zu mu¨ssen. Nach diesen aus dem CAP
(College of American Pathologists) Ringversuch abgeleiteten
Daten ist CVintra ;0.85*CVinter.
Dies bedeutet, dass bei einer Gruppenstreuung im Ring-
versuch von CVinter ;25%–30% die als LOQ anerkannte
Fehlergrenze von CVs20% innerhalb eines Labors mit
großer Sicherheit bereits u¨berschritten wird. In diesem Bei-
spiel bedeutet dies, dass die funktionelle Sensitivita¨t des
MEIA bei rund 2 bis 3 ng/mL liegt, wa¨hrend der CMIA
ebenso wie die LC-MS-Plattformen Analysen bis weit unter
1 ng/mL erlauben. Analog ko¨nnen die Ringversuchergebnis-
se von Cyclosporin, Tacrolimus und Everolimus beurteilt
werden (Tabelle 1). Wa¨hrend es bei den Cyclosporin Assays
keine Probleme hinsichtlich der Messpra¨zision gibt, sind ei-
nige der fu¨r Tacrolimus, Sirolimus oder Everolimus ange-
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botenen Immunoassayplattformen nicht geeignet, repro-
duzierbare Analysen bei 3 ng/mL durchzufu¨hren.
Auffallend ist beim Vergleich der Sirolimus-Assays auch,
dass der CV der LC-MS-Gruppe deutlich u¨ber dem der Siro-
limus-CMIA-Gruppe liegt (Abbildung 5). Da die zusa¨tzliche
Assayungenauigkeit, welche rund 7% betra¨gt, von der Ana-
lytkonzentration unabha¨ngig ist, handelt es sich nicht um
einen Verlust an Assaysensitivita¨t bei verminderter Analyt-
konzentration (wie im MEIA/CMIA-Vergleich), sondern um
einen zusa¨tzlichen Beitrag zur Messunsicherheit, welcher
sich nur in der Gesamtschau des Ringversuches manifestiert.
Die Ursachen dafu¨r sind unklar. Es darf aber spekuliert wer-
den, dass speziell im Bereich des Sirolimus-TDM, bei wel-
chem schon vor mehreren Jahren ein hoher Anteil der
Laboratorien mangels Alternativen w75x zum Einsatz von
chromatographischen Methoden gegriffen haben, veraltete
Technologien (z.B. LC-MS statt LC-MS/MS) und heterogene
(hausgemachte) Kalibrationssysteme (Ein-Punkt vs. Mehr-
Punkt-Kalibrationen, unterschiedliche interne Standards etc.)
im Einsatz sind.
Neben mangelnder Reproduzierbarkeit ist die aufgrund
von Kreuzreaktivita¨ten prinzipiell fehlende Richtigkeit
immunologischer Assays ebenfalls leicht aus Ringversuchs-
daten abzulesen. Hier hilft speziell der Vergleich von auf-
gestockten Proben mit Patienten-Poolproben a¨hnlicher
Konzentration, da letztere neben den zu analysierenden Sub-
stanzen auch noch deren Metabolite in unterschiedlicher
Menge und Anzahl enthalten. Bereits aus Tabelle 1 ist
ersichtlich, dass es bei einigen Immunoassays (z.B. Sirolimus
MEIA, Cyclosporin CEDIA) bei der Quantifikation von
Reinsubstanzen zu etwas tieferen Wertelagen kommt als bei
der als Referenzmethode anerkannten LC-MS/MS. Bei ent-
sprechend tiefer messender Kalibration (negativer Kalibra-
tionsbias) wird auf diese Weise versucht, die aufgrund von
unsauberer Analyterkennung durch den Antiko¨rper auftreten-
de Messwertu¨berscha¨tzung (positiver Methodenbias) im
Populationsmittel (ausschließlich dieses wird u¨blicherweise
in Publikationen kommuniziert) auszugleichen (Abbildung
3). Das grundsa¨tzliche Problem des Immunoassays – die
Kreuzreaktivita¨t vom Metaboliten mit dem prima¨ren Anti-
ko¨rper, welcher das Medikament erkennen soll – wird
dadurch nicht ausgeglichen. Bei Patienten, welche nur gerin-
ge Metabolitkonzentrationen aufweisen, kann es durch diese
nicht sachgerechten Korrekturversuche sogar zu Immunoas-
say-basierten Spiegelbestimmungen kommen, welche deut-
lich unter den LC-MS/MS-Messwerten liegen, wa¨hrend
Patienten mit hohen Metabolitkonzentrationen nach wie vor
zu hohe Werte aufweisen – ein an sich unplausibles und
fragwu¨rdiges Ergebnis (Abbildungen 1A, 3B).
Ausblick
Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass es gegen-
wa¨rtig eine gute Auswahl an Methoden gibt, um Immunsup-
pressiva-TDM zu gewa¨hrleisten. Keine der Techniken –
seien es Immunoassays oder LC-MS/MS sind frei von ana-
lytischen Problemen und Fehlermo¨glichkeiten, beide bieten
distinkte Vor- und Nachteile. Aufgrund der großen Hetero-
genita¨t in den Laborstrukturen ist damit zu rechnen, dass
beide Lo¨sungsmo¨glichkeiten weiterhin parallel existieren
werden. Im Hinblick auf die Reproduzierbarkeit der Analy-
seergebnisse haben die neuen CMIA-Assays einen Richtwert
vorgegeben, an dem sich alle anderen Immunsuppressiva-
TDM-Realisierungen zu messen haben. Einen Ringversuch-
Gruppen CV von maximal 7% bis 10% im therapeutischen
Bereich zu erreichen, muss das mittelfristige Ziel aller
Assays sein. Hinsichtlich der Assayrichtigkeit ist die bereits
vor Jahrzehnten in der Laboratoriumsdiagnostik erkannte
Problematik w76–78x weiterhin – und nicht nur beim Immun-
suppressiva-TDM – weitgehend ungelo¨st w79x.
Systematische Messabweichungen verhindern es, u¨ber die
Schranken der Assays hinaus Patientenspiegelmessungen zu
vergleichen. Dieses oftmals fu¨r den Kliniker nicht zu erken-
nende (weil nicht kommunizierte) Problem erschwert selbst-
versta¨ndlich die langfristige Patientenfu¨hrung. Die Sen-
sitivita¨t der Assays wurde von den Immunoassay-Herstellern
in den letzten Jahren klar vernachla¨ssigt; das jahrelange Hin-
auszo¨gern einer dem klinischen Bedu¨rfnis angepassten
Assaygestaltung kann nicht akzeptiert werden. Ebenso inak-
zeptabel ist es, wenn LC-MS/MS-Assays ungenu¨gend vali-
diert als ,,lokale Einzelanfertigungen‘‘ zum Einsatz kommen.
Erst ju¨ngst hat sich gezeigt, dass eine regelkonforme Vali-
dation und die Teilnahme an Ringversuchen nicht notwen-
digerweise ausreichen, um valide LC-MS/MS Assays zu
generieren w80x. Es ist daher die Definition von technischen
Mindeststandards fu¨r Chromatographie und MS/MS drin-
gend notwendig, ebenso wie eine Harmonisierung der Assay-
kalibration gewa¨hrleistet werden muss.
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